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Adaptateur Leksell Offsetting

Elekta AB Birger Jarlsgatan 53 Box 7593, SE-103 93 Stockholm Suède
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Tous les produits FHC sont garantis sans condition contre les défauts de fabrication pendant 
un an à compter de la date d’expédition s’ils ont été utilisés normalement et de manière 
appropriée. En cas de demande de service ou de réparation, veuillez vous adresser à notre 
Service technique de 24 heures pour obtenir une autorisation de renvoi et les directives 
d’expédition ou allez à www.fh-co.com/FHC_Service.htm.

Veuillez inclure les informations suivantes avec votre renvoi :

1. 	Numéro de modèle, numéro de série et date d’achat de l’instrument.
2. 	Nom de l’acheteur.
3. 	Nom et informations sur une personne à contacter en cas de questions.
4. 	Les « symptômes » indiquant la nécessité d’une réparation.
5. 	Déclaration indiquant que l’instrument est expédié sans contamination biologique. 

MISE EN GARDE : Des réparations sur place non autorisées peuvent affecter la calibration 
et le fonctionnement. Les unités à réparer doivent être renvoyées à FHC ou à un représen-
tant de maintenance autorisé. 

Garantie et service

FHC, Inc.
1201 Main Street
Bowdoin, ME 04287
Téléc. +1-207-666-8292
Courriel : fhcinc@fh-co.com
www.fh-co.com

Service technique de 24 heures :
1-800-326-2905 (É-U. et Can)
+1-207-666-8190

« Innovation through collaboration »

FHC Europe 
(TERMOBIT PROD srl)
129 Barbu Vacarescu Str,
Sector 2
Bucarest 020272 
Roumanie




