

















Adaptador compensador de Radionics

Radionics Inc. 22 Terry Ave Burlington, MA 01803 EE.UU.

ADVERTENCIA: Separe el dispositivo de I1.
sujecion y el adaptador antes de la limpieza
y esterilizacion.

PRECAUCION: Debido a los bordes afilados
y a los puntos que pueden provocar
pellizcos, maneje el dispositivo de sujecién
y el adaptador con mucho cuidado.
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Garantia y servicio técnico

PRECAUCION: Las reparaciones en campo no autorizadas pueden afectar a la calibracién
y al funcionamiento. Las unidades que precisen reparacion deben devolverse a FHC o a un
representante autorizado.

Todos los productos de FHC estan garantizados incondicionalmente contra
defectos de mano de obra durante un afo a partir de la fecha de envio, siempre
y cuando hayan sido utilizados de manera normal y adecuada. Si necesita
mantenimiento o reparacion, péngase en contacto con nuestro Servicio Técnico
24 horas para autorizaciéon de devolucion e instrucciones de envio, o visite
www.fh-co.com/FHC_Service.htm.

Incluya la siguiente informacioén con su devolucion:

El nimero de modelo, nimero de serie y fecha de compra del instrumento.

El nombre del comprador.

El nombre e informacién de contacto de una persona para contactar con ella en caso de duda.
Los “sintomas” indicando que es necesaria una reparacion.

Una declaracién de que el instrumento se envia libre de contaminacion biolégica.
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