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Adaptador compensador de Leksell

Elekta AB Birger Jarlsgatan 53 Box 7593, SE-103 93 Estocolmo, Suecia
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Todos los productos de FHC están garantizados incondicionalmente contra defectos  
de mano de obra durante un año a partir de la fecha de envío, siempre y cuando  
hayan sido utilizados de manera normal y adecuada. Si necesita mantenimiento o repa-
ración, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico 24 horas para autorización de 
devolución e instrucciones de envío, o visite www.fh-co.com/FHC_Service.htm.

Incluya la siguiente información con su devolución:

1.  El número de modelo, número de serie y fecha de compra del instrumento.
2.  El nombre del comprador.
3.  El nombre e información de contacto de una persona para contactar con ella en caso de duda.
4.  Los “síntomas” indicando que es necesaria una reparación.
5.  Una declaración de que el instrumento se envía libre de contaminación biológica.

PRECAUCIÓN: Las reparaciones en campo no autorizadas pueden afectar a la  
calibración y al funcionamiento. Las unidades que precisen reparación deben  
devolverse a FHC o a un representante autorizado. 

Garantía y servicio técnico

FHC, Inc.
1201 Main Street
Bowdoin, ME 04287
Fax +1-207-666-8292
Email: fhcinc@fh-co.com
www.fh-co.com

Servicio técnico 24 horas
1-800-326-2905 (US y Can)
+1-207-666-8190

“Innovación a través de la colaboración”

FHC Europe 
(TERMOBIT PROD srl)
129 Barbu Vacarescu Str,
Sector 2
Bucharest 020272 
Rumanía




