














NeuroMate adapter (NeuroMate BenGun tipusu eszkdztartét igényel)

Integrated Surgical Systems, 1850 Research Park Drive, Davis, CA 95616 USA
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Laitinen Stereoguide ™ adapter

Sandstrom Trade and Technology, Inc. Box 850 Welland, Ontario Canada L3B 5Y5

microTargeting™ meghajtérendszer Hasznalati utasitas






Jotallas és javitas

VIGYAZAT: Az illetéktelen helyszini javitasok befolyasolhatjak a kalibraciét és a miikodést. A
javitasra szorulo késziilékeket vissza kell juttatni az FHC-hez vagy az altala meghatalmazott
szervizbe.

Minden FHC termékre feltétel nélkili garanciat vallalunk a szallitastél szamitott egy
évig minden gyartasi hibara a termék rendeltetésszer(i hasznalata esetén. Amennyiben
javitasra vagy szervizre van szlikség, kérjuk, hogy a termék visszakuildésével kapcso-
latos informacidkért és annak engedélyezéséért forduljon a 24 éras miszaki tamoga-
tashoz vagy latogasson el az alabbi weblapra: www.fh-co.com/FHC_Service.htm.

A termék visszakiildésekor adja meg az alabbi adatokat:

Modelszam, sorozatszam és a berendezés megvasarlasanak datuma.

A vasarlé neve.

A kapcsolattarté személy neve és elérhetésége arra az esetre, ha kérdések mertilnek fel.

A javitas szikségességét mutato jelenségek.

Egy nyilatkozat arra vonatkozdan, hogy a berendezés biolégiai szennyez&déstél mentesen kertl szallitasra.
(A nyomtatvany megtalalhaté a weblapunkon.)
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